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FORZALINE TELESKOPRAMPER
Forzaline teleskopramper er til brug for manuelle samt elektriske kørestole.
Det er meget vigtigt at ramperne anvendes korrekt og nedenstående vejled-
ning skal følges nøje for at sikre brugernes sikkerhed og for at sikre ramperne 
imod overbelastning.

For hurtig identifikation har alle ramper et påsat mærkat med varenummer, 
fremstillingsår, bæreevne samt maksimal opkørselshøjde. 

DK

Varenummer Længde
Indvendig 

bredde
Belastning 

pr. sæt
Opkørselshøjde 

maks.

55.1200L-180R 1220 mm 160 mm 300 kg 366 mm

55.1500L-180R 1525 mm 160 mm 300 kg 420 mm

55.2100L-180R 2135 mm 160 mm 300 kg 636 mm

Ramperne må KUN anvendes på fast, stabilt og lige underlag.

Ramperne må aldrig anvendes som bro – kun op-/nedkørsel i henhold til 
skema.

ADVARSEL!
Der ydes ingen garanti såfremt ramperne er anvendt forkert i forhold til om-
handlende brugervejledning, herunder andet formål end til brug for manuelle/
elektriske kørestole.
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FORZALINE TELESKOPRAMPEN
Forzaline Teleskoprampen können für manuelle und elektrische Rollstühle 
verwendet werden.
Es ist sehr wichtig, daß die Rampen korrekt verwendet werden, so bitte 
folgen Sie der untenstehenden Gebrauchsanleitung genau, um die Sicherheit 
der Benutzer zu sichern und um die Rampen gegen Überlastung zu sichern.

Für schnelle Indentifikation sind alle Rampen mit einem Sticker mit Waren-
nummer, Herstellungsjahr, Tragfähigkeit sowie max. Auffahrhöhe versehen.

Warennr. Länge Innere Breite
Belastung
pro. Satz

Auffahrtshöhe 
max.

55.1200L-180R 1220 mm 160 mm 300 kg 366 mm

55.1500L-180R 1525 mm 160 mm 300 kg 420 mm

55.2100L-180R 2135 mm 160 mm 300 kg 636 mm

Sie dürfen NUR die Rampen auf einer festen, ebenen Unterlage verwenden.

Die Rampen dürfen NIE als Brücke verwendet werden.

WARNUNG!
Wir leisten keine Garantie, wenn die Rampen nicht wie in der Anleitung 
beschrieben oder wenn sie für andere Zwecke als für manuelle/elektrische 
Rollstühle verwendet werden.
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FORZALINE TELESKOPIC RAMPS
Forzaline teleskopic ramps are to be used for manual and electric wheel 
chairs.
It is very important that the ramps are used correctly, and the below instruc-
tions for use must be followed carefully in order to ensure the safety of the 
users and prevent the ramps from being overloaded.

For quick identification all ramps have a label with article no., production year, 
load capacity and max driving up height. 

Article n. Length Internal width
Load capacity 

per. set
Driving up height 

max.

55.1200L-180R 1220 mm 160 mm 300 kg 366 mm

55.1500L-180R 1525 mm 160 mm 300 kg 420 mm

55.2100L-180R 2135 mm 160 mm 300 kg 636 mm

The ramps must ONLY be used on a solid, stable and straight surface.

The ramps must NEVER be used as a bridge.

WARNING!
Guarantee is not granted in case of wrong usage according to the instruc-
tions for use in question – including other purposes that use for manual / 
electric wheel chairs.
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